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AVTREKK ER KONTROLLET 

 

Luftgjennomstrømningen i skapet tilfredsstiller 

ikke Arbeidsmiljølovenskrav om 0,5 m/s. 

 

Skapet må ikke brukes.  

Utbedring er bestilt.  

 

FUME HOOD CONTROLLED 

 

Airflow in fume hood does not meet the 

specification of Requirements of the Working 

Environment Act on 0,5 m/s. 

 

The fume hood cannot be used. 

Repair is ordered.  

 


